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Oggetto: RICHIESTA CHIARIMENTI DELLA GARA A PROCEDURA APERTA SOPRA SOGLIA COMUNITARIA 

SU PIATTAFORMA TELEMATICA ASP DI CONSIP SPA AI SENSI DEGLI ARTT. 60 E 95 DEL DECRETO 

LEGISLATIVO N. 50/2016 E S.M.I. PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI “SISTEMA MC-ICP-MS”, 

CLUMPED ISOTOPES E SUPPORTING FACILITIES, IRMS CON ANALIZZATORE DI SPAZIO DI TESTA, 

ANALIZZATORE DI MATRICI ORGANICHE E INORGANICHE CONTENENTI CARBONIO SUDDIVISA IN 

QUATTRO LOTTI FUNZIONALI NELL’AMBITO DEL PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)  - 

MISSIONE 4 - COMPONENTE 2 - INVESTIMENTO 3.1 - PROGETTO ITINERIS  - CUP B53C22002150006 

                                                   LOTTO 1 CIG 9927813276 – CUI F80054330586202300500 

LOTTO 2 CIG 9931897CAC – CUI F80054330586202300729 

LOTTO 3 CIG 9931954BB6 – CUI F80054330586202300730 

LOTTO 4 CIG 9931992B12 – CUI F80054330586202300501 

Domanda n.1: Paragrafo 17.1. Criteri Di Valutazione Dell’offerta Tecnica Lotto n. 2 – CIG 9931897CAC 

Nella tabella dei criteri di valutazione delle offerte tecniche ai punti 2 e 3 viene riportato due volte "SE 

NON PRESENTE" .Potete confermare che trattasi di un errore e che i punti verranno comunque assegnati? 

Risposta n.1: Si conferma che si tratta di un mero errore, di seguito si riporta la tabella corretta. 

Lotto n. 2 – CIG 9931897CAC 
Tabella dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 

N° CRITERI DI VALUTAZIONE 
PUNTI 

MAX 
 SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE 

PUNTI D 

MAX 
PUNTI T 

MAX 

1 
RESISTORI 10^12 E 10^13 OHM ON THE 

M47 CUP PER SPETTROMETRO PER 

CLUMPED ISOTOPES 
8 

1.1 SE NON PRESENTE   0 

1.2 SE PRESENTE  8 

2 
SILCONERT COATED CAPILLARIES PER 

SPETTROMETRO PER CLUMPED ISOTOPES 
5 

2.1 SE NON PRESENTE   0 

2.2 SE PRESENTE  5 

3 
MICROVOLUME EXTRA PER 

SPETTROMETRO PER CLUMPED ISOTOPES 
5 

3.1 SE NON PRESENTE  0 

3.2 SE PRESENTE  5 

4 
INTERVENTO IN LOCO DI UN TECNICO 

SPECIALIZZATO PER SPETTROMETRO PER 

CLUMPED ISOTOPES E PER EA 
10 

4.1 
SE L’INTERVENTO E’ ASSICURATO OLTRE 15 GIORNI 

DALLA RICHIESTA 
 0 

4.2 
SE L’INTERVENTO E’ ASSICURATO ENTRO 10 GIORNI 

DALLA RICHIESTA 
 5 

4.3 
SE L’INTERVENTO E’ ASSICURATO ENTRO 7 GIORNI 

DALLA RICHIESTA 
 10 

5 
PRE-PACKED OXIDATION E PRE-PACKED 

REDUCTION REACTOR PER EA 
10 

5.1 SE VENGONO FORNITI <2 REATTORI  0 

5.2 SE VENGONO FORNITI 6 REATTORI  5 

5.3 SE VENGONO FORNITI > 15 REATTORI  10 
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Responsabile Unico del Procedimento 

 

Dott.ssa Irene Sannicandro 

  

6 

MESSA IN OPERA DELL’ EA ED 

INTERFACCIAMENTO CON LO 

SPETTROMETRO IRMS, MODELLO DELTA 

Q, IN USO PRESSO IL LABORATORIO IGG-
CNR  

10 

6.1 SE NON EFFETTUATA  0 

6.2 SE EFFETTUATA  10 

7 AUTOCAMPIONATORE ZERO-BLANK PER EA 10 
7.1 SE NON PRESENTE  0 

7.2 SE PRESENTE  10 

8 ESTENSIONE DELLA GARANZIA  12 
8.1 SENZA ESTENSIONI  0 

8.2 SE ESTESA A 24 MESI  12 

9 FORMAZIONE E DOCUMENTAZIONE  20 8.1 

QUALITA’ E COMPLETEZZA DELLA RELAZIONE TECNICO-
ILLUSTRATIVA DEL PIANO DEI SERVIZI DI 

PREINSTALLAZIONE E INSTALLAZIONE E 

CONFIGURAZIONE DEI SISTEMI OFFERTI, E DELLA 

DOCUMENTAZIONE TECNICO-COMMERCIALE 

20  

   TOTALE 90    20  70 
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