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ERRATA CORRIGE 
 

➢ DISCIPLINARE 
 

Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (Q) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica 
 
Al punto 18.1 Criteri di valutazione dell’offerta tecnica 
Sostituire: 
 
4  Stabilità in energia 

peak-to-peak a 500 
mJ, 10Hz, misurata su 
3000 impulsi (Spp1)  

6  4.1  1.2% <= Spp1 < 1.5%  3 

 4.2  Spp1 < 1.2%  6 
5  Stabilità in energia 

peak-to-peak a 
500mJ, 10Hz, 
misurata sul 10% 
degli impulsi per un 
periodo di 2 hrs 
(Spp2)  

6  5.1  2% <= Spp2 < 2.5%  3 

                                                                       5.2 Spp2 < 2%  6 

 
con: 
 
 
4  Stabilità in energia 

rms a 500 mJ, 10Hz, 
misurata su 3000 
impulsi (Srms1)  

6  4.1  1.2% <= Srms1 < 1.5%  3 

 4.2  Spp1 < 1.2%  6 
5  Stabilità in energia 

rms a 500mJ, 10Hz, 
misurata sul 10% 
degli impulsi per un 
periodo di 2 hrs 
(Srms2)  

6  5.1  2% <= Srms2 < 2.5%  3 

                                                                       5.2 Srms2 < 2%  6 
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