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AVVISO 
 

INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO VOLTA A RACCOGLIERE PREVENTIVI INFORMALI FINALIZZATI 
ALL’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN ANALIZZATORE DI ADSORBIMENTO DINAMICO NELL’AMBITO DEL 
PIANO NAZIONALE RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) MISSIONE 04 ”ISTRUZIONE E RICERCA” COMPONENTE 2 
“DALLA RICERCA ALL’IMPRESA” – INVESTIMENTO 3.1 “RAFFORZAMENTO E CREAZIONE DI IR NELL’AMBITO DEL 
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA” – NEXTGENERATION EU PROGETTO “ECCSELLENT - DEVELOPMENT 
OF ECCSEL-R.I. ITALIAN FACILITIES: USER ACCESS, SERVICES AND LONG-TERM SUSTAINABILITY” - CODICE: 
IR0000020 – CUP: F53C22000560006 
 
PREMESSE E FINALITA’ 
La Stazione Appaltante Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e la Mobilità Sostenibili (STEMS) del CNR 
intende procedere, a mezzo della presente indagine esplorativa, all’individuazione di un operatore economico a 
cui affidare eventualmente la fornitura di cui all’oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, della Legge n. 120/2020 
così come modificata dall’art. 51, comma 1, lettera a), punto 2.1, del DL n. 77/2021.  
 
Il presente avviso, predisposto nel rispetto dei principi di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, 
proporzionalità e pubblicità, non costituisce invito a partecipare a gara pubblica, né un’offerta al pubblico (art. 
1336 del codice civile) o promessa al pubblico (art. 1989 del codice civile), ma ha lo scopo di esplorare le possibilità 
offerte dal mercato al fine di affidare direttamente la fornitura. 
 
L’indagine in oggetto non comporta l’instaurazione di posizioni giuridiche od obblighi negoziali. Il presente avviso, 
pertanto, non vincola in alcun modo questa Stazione Appaltante che si riserva, comunque, di sospendere, 
modificare o annullare il presente avviso esplorativo e di non dar seguito al successivo procedimento di 
affidamento diretto, senza che i soggetti proponenti possano vantare alcuna pretesa.  
 
I preventivi ricevuti si intenderanno impegnativi per il fornitore per un periodo di massimo 60 giorni di calendario, 
mentre non saranno in alcun modo impegnativi per la Stazione Appaltante, per la quale resta salva la facoltà di 
procedere o meno a successive e ulteriori richieste di offerte volte all’affidamento della fornitura in di cui 
all’oggetto. 
 
OGGETTO DELLA FORNITURA 
L’oggetto della fornitura è un analizzatore di adsorbimento dinamico, adatto a svolgere analisi di curve di 
breakthrough, adsorbimenti multicomponenti, analisi di selettività e capacità di adsorbimento, adsorbimenti 
selettivi, comprensivo dei seguenti componenti e dotato delle seguenti caratteristiche/componenti: 
1. Due Mass Flow Controller (MFC), con accuratezza 1% del fondo scala e ripetibilità 0.1%, con protocollo di 
comunicazione digitale Modbus e valvole di miscelazione a zero volume morto al fine di garantire una rapida 
risposta del segnale e di minimizzare il volume morto del sistema. Possibilità di espandere fino a sei il numero di 
MFC integrati sull’unità principale. Gli MFC e le valvole di miscelazione devono essere installati su ogni linea di gas 
al fine di monitorare i rapporti di miscelazione più precisamente. Le valvole di miscelazione devono essere 
all’interno di una zona a temperatura controllata, riscaldabile fino 200 °C con stabilità +/- 1 °C mediante 
termoconvettore; 
2. Valvola di controllo della pressione (PCV) basata su servovalvola con controllo di microregolazione 
(risoluzione di 1° su 360° e in grado di operare in un intervallo di temperatura 0 °C - 220 °C e in un intervallo di 
pressione 1 - 340 bar); 
3. Sorgente di vapore (saturatore), in grado di operare fino a 30 bar, fino a 80 °C e con volume almeno fino 
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a 50 mL. Un MFC dedicato, una valvola di miscelazione e la valvola di bypass manuale devono essere compresi 
nell’unità; 
4. Fornace in grado di controllare la temperatura della colonna da ambiente fino a 1050 °C +/- 1 °C.  
5. Colonna dotata di piatto poroso (pori almeno 20 micron) realizzato in Hastelloy C. Disponibilità di colonne 
di dimensioni variabili e in altri materiali.  
6. Operabilità nel range di pressione da atmosferica fino a 30 bar; 
7. Il sistema integrato deve poter essere gestito da un touchscreen integrato operativo o da un PC dedicato, 
che deve essere incluso nella fornitura; 
8. Il sistema integrato deve prevedere livelli di sicurezza indipendenti e spegnimento automatico in caso di 
problemi con la pressione o la temperatura. Il sistema di sicurezza è separato dal PC con allarmi e azioni 
configurabili e programmabili sia tramite pannello touchscreen integrato sia tramite PC di controllo; 
9. L’ingombro dell’impianto deve essere tale da permettere una allocazione su un banco da laboratorio di 
dimensioni standard (PC escluso);  
10. L’impianto deve essere conforme alle seguenti Direttive Europee: PED - Directive 2014/68/UE; EMC - 
Directive 2014/30/UE; LVD - Directive 2014/35/UE; RoHS - Directive 2011/65/UE. 
 
La fornitura deve comprendere anche la spedizione e l'installazione dell’apparecchiatura. 
 
Il luogo di consegna [ed installazione] della fornitura è l’Istituto di Istituto di Scienze e Tecnologie per l’Energia e 
la Mobilità Sostenibili (STEMS) del CNR (Via Guglielmo Marconi, 4 80125 Napoli (NA). 
 
REQUISITI 
Possono inviare il proprio preventivo i soggetti di cui all’art. 45 comma 2 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. (nel seguito 
“Codice”), che: 
• Non rientrino nelle cause di esclusione di cui all’art. 80 del Codice; 
• (Per i soggetti giuridici) Siano iscritti in un registro secondo il disposto dall’art.83 comma 3 del Codice per 

attività inerenti l’oggetto del presente appalto; 
 
VALORE DELL’AFFIDAMENTO 
La Stazione Appaltante ha stimato per l’affidamento di cui all’oggetto un importo massimo pari ad € 110000 
[centodiecimila] oltre IVA.  
 
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEL PREVENTIVO 
I soggetti in possesso dei requisiti sopra indicati potranno inviare il proprio preventivo entro e non oltre il 16 
maggio 2023 a mezzo PEC all’indirizzo protocollo.stems@pec.cnr.it presentando la relazione tecnica descrittiva 
della proposta ed il preventivo [ed eventuali allegati: brochure, …] e riportando in oggetto la seguente dicitura 
“INDAGINE ESPLORATIVA DI MERCATO PNRR – ECCSELLENT – ANALIZZATORE DI ADSORBIMENTO DINAMICO”; 
 
La relazione tecnica comprendente il preventivo dovrà essere sottoscritta digitalmente con firma qualificata da 
un legale rappresentante/procuratore in grado di impegnare il soggetto. 
 
ESAME DEI PREVENTIVI 
La Stazione Appaltante, nel caso in cui intenda procedere all’affidamento, provvederà ad esaminare le relazioni 
tecniche ed i preventivi ricevuti entro la scadenza. 
 
L’individuazione dell’affidatario avverrà su base comparativa delle relazioni tecniche e dei preventivi, utilizzando 
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i seguenti criteri, in ordine decrescente d’importanza: 
• La rispondenza della proposta, in termini di caratteristiche/funzionalità tecniche, ai fini del soddisfacimento 

delle necessità della Stazione Appaltante; 
• Economicità: l’elemento prezzo verrà preso in considerazione laddove le relazioni tecniche vengano 

considerate sostanzialmente equivalenti da un punto di vista tecnico. 
 
Non saranno presi in considerazione preventivi di importo superiore a quanto stimato dalla Stazione Appaltante. 
 
OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO 
L’operatore economico individuato sarà tenuto, a fornire la seguente documentazione: 
 

• DGUE; 
• Dichiarazione sostitutiva integrativa al DGUE; 
• [in alternativa ai 2 punti precedenti] Dichiarazione sostitutiva1 senza DGUE; 
• Dichiarazione DNSH; 
• Patto di integrità; 
• Comunicazione cc dedicato ai sensi della Legge 136/2010; 
• Dichiarazione obblighi assunzionali; 
• Dichiarazione titolare effettivo; 
• Assolvimento dell’imposta di bollo; 
• PassOE (Servizio FVOE, ANAC); 

 
 

SUBAPPALTO 
Non è consentito il subappalto delle prestazioni oggetto dell’affidamento. 
 
CHIARIMENTI 
Per eventuali richieste di natura tecnica relative alla fornitura e chiarimenti di natura procedurale/amministrativa 
l’operatore economico dovrà rivolgersi al referente della Stazione appaltante dott.ssa Michela Alfè all’indirizzo 
email michela.alfe@stems.cnr.it. 
 
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 
I dati raccolti saranno trattati in conformità alla normativa vigente e in particolare al GDPR 2016/679 
esclusivamente nell’ambito del presente avviso. 

 
Il Direttore  

  

                                                           

1 La scelta di quale alternativa applicare (DGUE + Dichiarazione integrativa oppure Dichiarazione sostitutiva) è rimessa alla Stazione appaltante  
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